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将浮置电极插入心室肌细胞 内，通过 

VDF型赦电极放大器输至 SBR—I型双线示波 

器、即可在示波屏上观察到心室肌的单个细胞 

动作电位，并用示波器照相机进行拍照。在测 

量有效不应期时，由 JSD一731一C型刺激器经隔 

离器输出双脉冲嗍刺激心脏来测量有效不应 

期。仪器连接方式(见图 I)。 

雷 l ’I体囊瘴蟾蛛心脏单十定 童矾龆 

臆动作 电位记录装置示意图 

心肌从正常到受药物影响及去药后恢复正常 

的全过程。如果进行在体实验，把药物注入血 

管内，要等药物在体内自行排除后才能观察去 

药后恢复正常的情况，而且药物在体内不易在 

短时间内全部排除。假如用部分心肌组织进行 

灌漉实验，则观察不到药物对整个心脏的影 

响。而本文方法基本上解决了以上的闫题，但 

还存在一些缺点．由于采用悬殍式玻毫徽电极 

进行记录，所以电极磐须尽可能呈垂直式向 

下，被测心脏须处于水平位置，这样才有可能 

使电极插入细胞内，并且电极在细胞内维持的 

时间不能太久，口 因此有待于今后对此方法进 
一 步改进． 
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形清晰(见图 2)。 

另外，我们还观察了几种药物及离子如普 

鲁卡因胺、肌昔、硫酸镁、硫酸锌．亚硒酸钠等 

对蟾蜍心室肌单十细胞动作电位的影响，效果 

都比较满意。 ‘ 

■  
冒 2 宵体囊蠢，I鼙心脏单十心室肌纲胞的础怍电位 

蟾蜍心脏在离体灌流的情况下，可以自动 

地有节律地 奋跳动数小时，因此可有足够 

的时闻进行实验研究。此方法在药物对心脏发 

生明显的作用之后，就可以用无药的任氏液迅 

速灌流，清除心脏内的药物，然后观察心肌恢 

复后的情况，在比较短的时间内，便可观察到 
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